




 

ขอบเขตของงานงานจ้างบรกิารบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจดว้ยสนามแม่เหลก็ (Magnetic Resonance 

Imaging) ย่ีห้อ Philips รุ่น Ingenia 3.0 T SN:71822 แบบรวมอะไหล่ทุกช้ินทุกช้ินสว่น และอุปกรณ์ทุกช้ินส่วน

ตามสัญญาซ้ือขาย 
 

1) ความเป็นมา 

 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความประสงค์จัดหา บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก 

(Magnetic Resonance Imaging) ย่ีห้อ Philips รุ่น Ingenia 3.0 T SN:71822 แบบรวมอะไหล่ทุกช้ินทุกช้ินส่วน และอุปกรณ์

ประกอบตามสัญญาซ้ือขาย 

  เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตและอื่นๆ ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่านี้มีความสำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อันจะส่งผลให้

เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มารับบริการ  

2) วัตถุประสงค์ 

2.1 เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องบริษัทเข้ามาบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เคร่ืองฯ อยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานและ

ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วย 

2.2 เพื่อให้เคร่ืองฯ มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลาและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ป่วย 

2.4 เพื่อควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

2.5 เพื่อช่วยลดความเส่ียงของโรงพยาบาล 

3) คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

3.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 106 วรรคสาม) 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร 

ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ

กำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขาย (รับจ้าง) ดังกล่าว 



 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ

ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในคร้ังนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำส่ังให้

สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 

e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน

สาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

3.12 ผู้เสนอราคาซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมี

มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

3.13 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญากับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องทำสัญญา

ตามแบบสัญญามาตรฐาน ที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน โดยสามารถดำเนินการศึกษารูปแบบสัญญาได้ที่เว็บไซด์ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ที่ http://www.gprocurement.go.th 

4) คุณลักษณะเฉพาะงานในสัญญานี้ประกอบไปด้วย 

4.1 รูปแบบการให้บริการ ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุกๆ 3 เดือน ตามรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ตรวจสอบคุณภาพของ Image ( Image Quality Test ) 

4.1.2  ตรวจสอบสภาพภายนอกเคร่ือง ( Visual inspection ) 

4.1.3  ตรวจเช็ค Gradient System 

4.1.4  ตรวจเช็ค RF 

4.1.5  ตรวจเช็คระบบจ่ายไฟหลัก ( Main Distribution ) 

4.1.6  ตรวจเช็คระบบถ่ายเทความร้อน ( Heat Exchangers ) 

4.1.7  ตรวจเช็คระบบหล่อเย็น ( Refrigerator System ) 

4.1.8  ตรวจเช็ค Cold Head 

4.1.9  ตรวจเช็คระบบแม่เหล็ก 

4.1.10  ตรวจเช็คอุปกรณ์รองรับการตรวจรักษาคนไข้ ( Patient Support ) 

4.1.11  ตรวจเช็คชุดควบคุมการแสดงภาพคนไข้ Operators Console Viewing 

4.1.12  ตรวจเช็คปรับแต่ง Monitor 

4.1.13  ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ 

4.1.14  ตรวจเช็ค Software 



 

4.1.15  ตรวจสอบสัญญาณแจ้งความผิดปกติ 

4.1.16  ตรวจเช็คชุดสร้างภาพ 

4.1.17  ตรวจเช็คระบบระบายอากาศของคนไข้ 

4.1.18 ตรวจเช็คปรับแต่งระบบเคร่ืองทั้งหมด 

4.1.19 ตรวจเช็คระบบ Gradient 

4.1.20 ตรวจเช็คหาสัญญาณรบกวน 

4.1.21 ตรวจเช็คความถูกต้องของสเกลภาพ 

4.1.22 ตรวจสอบฟังช่ันการใช้งานต่างๆ 

4.1.23 ตรวจเช็คระบบส่ิงแวดล้อมภายในห้อง MRI 

4.1.24 ตรวจเช็คระดับ Helium 

4.1.25 ตรวจเช็คระบบรับส่งข้อมูล 

4.1.26 ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปรับแต่งภาพ 

4.1.27 จัดเก็บผลการตรวจเช็คเคร่ืองลงระบบคอมพิวเตอร์ 

4.2 เปล่ียนอะไหล่ที่เส่ือมสภาพหรือชำรุด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 อะไหล่ของเคร่ือง MRI 

4.2.2 Coil, RF AMP, Helium 

ราคาที่เสนอเป็นราคารวมอุปกรณ์ประกอบใช้งาน เช่น Invivo Monitor, Injector, UPS, Chiller, เคร่ืองดูดความช้ืน เคร่ือง

ฟอกอากาศ เคร่ืองปรับอากาศห้อง MRI เป็นต้น ในกรณีเคร่ืองดังกล่าวชำรุด ขัดข้อง ฟิลิปส์จะดำเนินการส่ังให้บริษัท

เจ้าของผลิตภัณฑ์ซ่อม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของฟิลิปส์ ยกเว้นอุปกรณ์ส้ินเปลืองและอุปกรณ์เสริม 

4.3  งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายซ่ึงเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

4.3.1 การใช้งานไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน และเคล่ือนย้ายเคร่ืองอย่างผิดวิธี 

4.3.2 การใช้งานโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ 

4.3.3 การถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ 

4.3.4 ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือเหตุอื่นที่ทำให้เคร่ืองชำรุดเสียหายที่

พิสูจน์ได้ว่ามิได้ชำรุดจากการใช้งานปกติ 

4.3.5 ความเสียหายที่เกิดจากการจลาจล การก่อการร้าย และสงคราม 
 

5) ระยะเวลาดำเนินการ 

เร่ิมบริการวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 โดยเข้าบำรุงรักษาทุก 3 เดือน 

6) การจ่ายเงิน แบ่งชำระ 4 งวด 


